
 
 

INSTRUCCIONES DE USO KIT TOPES FRESAS  
 

1. Descripción del producto 

Los kits de topes de fresas BIONER SA contienen elementos mecanizados en titanio grado 5 
biocompatible, reutilizables, de forma cilíndrica, de diámetros y longitudes diferentes, cuyo 
diámetro interno es adecuado para su conexión con la fresa.  

Se disponen en kits para su comercialización, debidamente identificados según el uso previsto. 

2. Uso previsto  

Los topes de fresa tienen por finalidad asegurar que la profundidad de fresado no sobrepase la 
medida del implante dental. Es un elemento opcional para el profesional.  

3. Indicaciones de uso 

Antes de su uso, debe comprobarse que los topes de fresas escogidos corresponden a las fresas 
quirúrgicas a utilizar y a la profundidad del implante dental que se desea colocar. Para asegurar 
su perfecto uso se codifican por colores. El color indica el diámetro de la fresa y las marcas laser 
de las fresas, la longitud del fresado. 

4. Contraindicaciones 

Alergia e hipersensibilidad a los componentes químicos de los materiales usados Ti grado 
médico. 

5. Efectos secundarios e interacciones 

Se recomienda seguir las instrucciones de uso recomendadas por el fabricante. Un uso indebido 
del producto puede derivar en daños al paciente. 

6. Limpieza, desinfección y esterilización 

Los kits de topes de fresas se comercializan sin esterilizar. Antes de su uso, el profesional debe 
realizar la limpieza, desinfección y luego proceder a su esterilización. 

Bioner SA recomienda realizar siempre una limpieza previa con productos de uso en el sector 
dental, apoyándose en baños de ultrasonidos o en métodos automáticos de limpieza, 
desinfección y luego proceder a su esterilización. 

La esterilización deberá realizarse en autoclave de vapor húmedo a 121ºC durante 15 minutos 
o 134ºC a 3 minutos mínimo, según UNE-EN-ISO 17665-1:2007, en bolsas de esterilización. 

Extraiga el kit de la bolsa de esterilización en el momento justo de su uso.  

No use el producto después de su esterilización si se observa cualquier deterioro en el envase. 

7. Advertencias  

Los topes de fresas son elementos reutilizables tras su limpieza, desinfección y esterilización. 

El profesional que utilice el producto de referencia, deberá tener experiencia para usar este 
producto de forma segura y adecuada a las instrucciones de uso facilitadas por BIONER SA, 
siendo responsabilidad del mismo profesional la aplicación de dicho elemento a las necesidades 
del paciente. 
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8. Precauciones 

Debe tenerse especialmente en cuenta que cada referencia debe usarse en combinación con 
elementos dimensionalmente compatibles. 

9. Compatibilidad 

La garantía de la compatibilidad de cada referencia viene dada por los controles que BIONER 
SA realiza a las piezas. Puede consultar la guía de fresado en el catálogo BIONER. 

10. Presentaciones 
 
Los topes de fresas se presentan en kits para procedimientos. 
  

11. Validez 

Estas instrucciones de uso corresponden a la versión vigente de las referencias de la familia kit 
de topes de fresas, indicada a pie de documento.  

12. Almacenamiento 

Los elementos de esta familia deben conservarse y almacenarse en condiciones ambientales 
no extremas, evitando la exposición prolongada a la luz solar. 

Símbolo ISO 15223 Descripción 

 
Logotipo de BIONER SA 

  Referencia de catálogo 

 AOFAAXXXXX Código de lote 

 DD/MM/AA 
Fecha de fabricación 

 
Consúltense las instrucciones de uso 

 No utilizar si el envase está dañado 
Nombre del KIT Nombre identificativo del KIT 
Componentes Descripción de cada uno de los componentes de la caja. 

  
No estéril 

Método de esterilización Método, temperatura y tiempo esterilización 

 
Precaución 

 
Fabricante 

             
             Marcado CE autocertificación  
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Datos del fabricante: 

Nombre  BIONER, S.A. 

Dirección  Espigolera 9,  
08960 Sant Just Desvern 
Barcelona 

Tel 93 470 0360 

Fax 93 470 35 27 

e-mail bioner@bioner.es 

Web www.bioner.es 
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