
 
 
 Dental drills  تعلیمات استخدام الثاقبات الموسعة الجراحیة 

 
 توصیف المنتج .1

تعتبر الثاقبات الموسعة الجراحیة أدوات میكانیكیة للقطع من الفولاذ الجراحي غیر القابل للصدأ، وعادة ما یكون شكلھا مروحي  
 وتكون موصولة بمحرك وأداة یدویة.

 الاستخدام المتوقع  .2

یتم استخدام الثاقبات الموسعة الجراحیة في تثقیب العظم أثناء عملیات زرع الأسنان، حیث یتم التحضیر لاستقبال الزرعة داخل   
 العظم. 

وتوجد على كل ثاقبة موسعة جراحیة (باستثناء ذوات الرمح والمبندقة)، علامات إیلاج تسمح بتصویب عمق الثاقبة على المستوى  
 . Bionerسنان بیونیر المطلوب لكل زرعة أ

 تعلیمات الاستخدام .3

یجب تعقیم الثاقبات بالحرارة الرطبة قبل استخدامھا مع مراعاة عدم استخدامھا في حال ملاحظة أي عیب فیھا. وتضمن بیونیر 
Bioner  استخدامات كأقصى حد مع التعقیم، فیما یعود للطبیب تقدیر حالة جودة الأداة.  6ما قدره 

 ISO 1797:2017كما ینص المعیار    1لتي لھا وصل من نوع  ویقتصر استخدام الثاقبات الموسعة الجراحیة على الأدوات ا
 طب الأسنان. أذرع لأدوات دوارة وھزازة وما یماثلھا". “

 موانع الاستعمال .4

في حالات الجزء    Ti Gr5الحساسیة وفرط الحس للمواد الكیماویة للمواد المستعملة (فولاذ غیر قابل للصدأ من الفئة الطبیة) و  
 العلوي من الثاقبة. 

 ار جانبیة وتفاعلات.آث  .5

 ننصح بالالتزام بتعلیمات الاستخدام التي یوصي بھا المصنعّ. إن أي استخدام غیر صحیح للمنتج قد یضر بالمریض.

 إن غیاب الري أثناء التثقیب قد یتسبب في تنخّر العظم والنسیج المجاور لھ بسبب الاحترار. 

 النظافة والتطھیر والتعقیم .6

 تعقیم. ویجب على المھني أن یقوم قبل كل استخدام بما یجب من تنظیف وتطھیر وبعد ذلك التعقیم.  یتم تسویق الثاقبات دون

بیونیر   بالغسیل "فوق    BIONER SAوتنصح  المواد المستخدمة في طب الأسنان مع الاستعانة  بتنظیف مسبق بواسطة  القیام 
 م.الصوتي" أو بواسطة الطرق الأتوماتیكیة للنظافة والتطھیر والتعقی 

 كما یحتاج الجزء العلوي من الثاقبة للتعقیم قبل الاستخدام. 

 وقبل التعقیم، ینبغي نقل المنتجات من عبوتھا الأصلیة إلى أخرى أكثر ملاءمة. 

وعندما یتعلق الأمر بعلُب جراحیة التي یناسب غلافھا التعقیم، یجب اعتماد التعقیم بواسطة الحرارة الرطبة في نفس الظروف  
 التالیة:

درجة مئویة خلال    134دقیقة أو    15درجة مئویة على مدى    121وینبغي القیام بالتعقیم بواسطة البخار الرطب بدرجة حرارة  
 ویتم ذلك داخل أكیاس أو علب خاصة بالتعقیم.  UNE-EN-ISO 17665-1:2007دقائق، في أقل تقدیر، وذلك وفق المعیار  3

 یمھ في حال ملاحظة أي ضرر في العبوة.لا ینبغي استخدام المنتج بعد تعق 

عملیات تعقیم لكل   6توصي بـ    Bionerكما یجب الأخذ بعین الاعتبار أن المواد قد تستھلك خلال مدة عمرھا ما یجعل بیونیر  
 عنصر كأقصى حد، مما یحافظ على جودة المنتج.

 متوالیة التثقیب الموسّع .7
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یس بشكل  الجراحیة  الموسعة  الثاقبات  تصمیم  تناسب وضع  تم  لھ سمات  تجوّف  لتشكیل  متوالیات محددة  باستخدامھا وفق  مح 

بیونیر   الأسنان  الھدف  Bionerزرعات  تحقیق  أجل  المقاییس من  تحدید كل ھذه  تم  والعمق. وقد  القطر  ، سواء على صعید 
بیونیر   ارتفاع زرعات الأسنان  تتناسب مع  التي  الولوج  بما في ذلك علامات  ویت Bionerالمطلوب  الثاقبة على  .  وقف عمق 

في   التثقیب  دلیل  انظر  الجراحیة.  الموسعة  الثاقبات  بخصوص  الولوج  بناء على علامات  سیتم زرعھا،  التي  الزرعة  ارتفاع 
 .BIONERكاتالوج بیونیر 

 الجزء العلوي للثاقبات  .8

ز العمق الذي تحتاجھ الزرعة. ویجب  ، مجموعة من الأجزاء العلویة للثاقبات الجراحیة التي تؤمّن عدم تجاوBionerتقدم بیونیر  
قبل استخدامھا التحقق مما إذا كان الجزء العلوي الذي تم اختیاره یتناسب مع الثاقبة الجراحیة التي تم استخدامھا والعمق المطلوب  

 للزرعة التي سیتم زرعھا. 

 تحذیر .9

 م المكرر للثاقبة قد یؤدي إلى فقدانھا لخاصیاتھا.وقبل الاستخدام، ینبغي التأكد من الحالة الجیدة للأدوات. حیث أن الاستخدا 

 یجب التأكد من الحالة الجیدة لشفرات القطع قبل الاستخدام. 

لا ینبغي إیداع الثاقبات الموسعة الجراحیة بعد عملیة التنظیف والتعقیم، عندما تكون بھا رطوبة. وفي حال ملاحظة أي استھلاك 
 للثاقبات الجراحیة ینبغي رمیھا. 

 BIONERكما یجب على المھني الذي یستخدم ھذا المنتج أن یكون خبیرا في استخدامھ بشكل آمن ویتوافق مع تعلیمات بیونیر  
SA . 

 احتیاطات  .10

 عملیات تعقیم وتنظیف وتطھیر كأقصى حد، من أجل ضمان جودة وظائفھا.  6بعدم استخدام المنتج بعد    Bionerوتوصي بیونیر  

حیث أن كل مرجعیة ینبغي أن یتم استخدامھا مع العناصر التي تتوافق معھا على صعید الحجم كما  یجب التحوّط بشكل خاص، ب 
 ھو وارد في بطاقة المُنتج.

وفي حال عدم تثقیب الثاقبة الجراحیة للعظم برفق، یجب مراقبة سرعة الدوران وحدة شفراتھا. وفي حال ملاحظة أي عیب،  
 یجب رمي الثاقبة الجراحیة. 

 حال انكسارھا أثناء الاستخدام، یجب إزالة بقایاھا من الجرح وتنظیفھ ومواصلة العملیة. وفي 

 التوافق  .11

بیونیر   بھا  تقوم  التي  المراقبة  لكل مرجعیة إلى إجراءات  التوافق  دلیل    Bionerتستند ضمانة  بخصوص كل قطعة. انظر 
 .BIONERالتثقیب في كاتالوج بیونیر 

 الكیفیة .12

 تالیة: التأكد من الأمور ال

  من أن القطع الیدویة والتوربینات والمخادع التي ستثبت فیھا الثاقبة الجراحیة، توجد كلھا في حالة جیدة على صعید
 النظافة والتشغیل. 

  .من أن الثاقبة الجراحیة ثبتت بشكل صحیح في مخدعھا 
  .التأكد من الدوران الصحیح للثاقبة الجراحیة 
  دورة في الدقیقة وذلك بناء على صلابة العظم.  1000و  500من أن سرعة الدوران ما بین 
 .وحتى نقیس بشكل دقیق الثقب الذي تم إنجازه، یستحسن التحقق من ذلك بواسطة مجسات قیاس ذات عیارات 
 (إذ أن غیاب الري قد یؤدي إلى تنخر العظم والنسیج المحیط بھ بسبب الاحترار) یجب استخدام الري أثناء التثقیب 

 
 الصلاحیة  .13

الثاقبات الموسعة الجراحیة، المشار إلیھا في أسفل ھذا  تت  بالنسخة الساریة من مرجعیات أسرة  تعلیمات الاستخدام، ھذه،  علق 
 المستند.
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 التخزین  .14

 یجب تخزین وإیداع عناصر ھذه الأسرة في ظروف بیئیة غیر قاسیة، مع تفادي تعرضھا لأشعة الشمس. 

 معلومات على الغلاف 

 التوصیف  ISO 15223الرمز 
 

 إشارة إلى موضع فتح الغلاف  

 
 BIONER SAعلامة 

 مرجعیة الكاتالوج   

 AOFAAXXXXX  رمز المجموعة 

 یوم/شھر/سنة  
 تاریخ التصنیع 

 
 انظر تعلیمات الاستخدام 

 لا یستخدم في حال تضرر العلبة  
 إسم أسرة المنتج/ معلومات إضافیة  أسرة 

Mat: INOX المؤشر النوعي لمادة التكوین 
q=1 مؤشر الكمیة التي یحتوي علیھا كل غلاف 

 
 غیر معقمّ 

 
 (المرجعیة والمجموعة)  QRرمز 

 احتیاطات  

 
 المصنعّ

 
 CEعلامة 

 

 معلومات في العلبة الجراحیة 

 التوصیف  ISO 15223الرمز 
 

 BIONER SAعلامة 

 مرجعیة الكاتالوج   

 AOFAAXXXXX  رمز المجموعة 

 یوم/شھر/سنة  
 تاریخ التصنیع 
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 انظر تعلیمات الاستخدام  

 لا یستخدم في حال تضرر العلبة  
 KITاسم تحدید الطقم  KITاسم الطقم  
 توصیف كل مكون یوجد في العلبة.  المكونات

 
 غیر معقمّ  

 الكیفیة والحرارة ومدة التعقیم كیفیة التعقیم 

 
 احتیاطات 

 المصنعّ 

 
 CEسوق  

 
 شھادة اعتماد ذاتیة CEعلامة  

 
 

 بیانات المصنعّ:

 .BIONER, S.A الإسم 

 ,Espigolera 9 العنوان
 08960 Sant Just Desvern 

Barcelona 
 934700360 الھاتف

 934703527 الفاكس 

 bioner@bioner.es البرید الإلكتروني

 .BIONER, S.A الإسم 
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