
 
 

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR TRANSEPITHELIALE ABUTMENTS 

 
1. Produktbeschreibung 

Die transepithelialen Abutments sind Titanelemente, die auf das Implantat geschraubt werden und 
das Zahnfleisch durchqueren. Im Gegensatz zu den Titanabutments werden die transepithelialen 
Abutments vor dem Einsetzen in den Mund nicht im Labor retuschiert und die Krone, die sie 
tragen, wird verschraubt.  
 

2. Verwendungszweck 

Die transepithelialen Abutments werden verwendet, um die prothetischen Verbindung in den 
Fällen zu erhöhen, in denen das Implantat sehr tief sitzt, was ein komfortableres und 
hygienischeres Arbeiten ermöglicht und hinsichtlich des Weichgewebes bessere Ergebnisse liefert. 
 

3. Gebrauchsanweisung 

Die transepithelialen Abutments, die direkt auf die Zahnimplantate gesetzt werden, sind als 
transmukosale Ergänzungen in der verschraubten prothetischen Rehabilitation gedacht. Nach dem 
Einsetzen wird dringend empfohlen, seine Position durch periapikale Röntgenaufnahmen zu 
überprüfen.  
Bei geraden transepithelialen Abutments: Befestigen Sie einen maßlich geeigneten und dem 
System entsprechenden Pfosten. Ziehen Sie die den Pfosten mit den entsprechenden Schlüsseln 
mit 20-30 Ncm fest. Nehmen Sie unter Verwendung des üblichen Verfahrens einen Abdruck. Wird 
die provisorische Prothese nicht benötigt, setzen Sie die Verschlussschrauben ein.  
Die STERILEN transepithelialen Abutments sind mit einer Halterung versehen, die nach dem 
Gebrauch entsorgt wird und ausschließlich dazu dient, den Transport und das Einsetzen zu 
erleichtern. 
 

4. Kontraindikationen 

Allergie und Überempfindlichkeit gegen die chemischen Bestandteile der verwendeten Werkstoffe 
(medizinisches Titan) 
 

5. Neben- und Wechselwirkungen 

Es wird empfohlen, die vom Hersteller empfohlene Gebrauchsanweisung zu befolgen. Eine 
unsachgemäße Verwendung des Produktes kann zu Schäden am Patienten führen. 
 

6. Reinigung, Desinfektion und Sterilisation 

Es gibt transepitheliale Abutmentartikel, die STERILISIERT (durch Gammastrahlung) vertrieben 
werden, und andere NICHT STERILISIERT. Die entsprechende Angabe erfolgt ordnungsgemäß auf 
der Hauptverpackung. 
Wenn ein Verpackungsmangel festgestellt wird, darf das Produkt nicht verwendet werden und es 
ist der Hersteller zu kontaktieren. 
STERILE transepitheliale Abutments sind nur für den einmaligen Gebrauch vor dem auf dem Etikett 
angegebenen Verfallsdatum vorgesehen. BIONER SA übernimmt keine Haftung im Falle einer 
erneuten Sterilisation oder Wiederverwendung des Produktes durch den Arzt. 
Vor ihrer Verwendung muss der Fachmann überprüfen, welche verwendet werden, und die 
Reinigung, Desinfektion und Sterilisation derjenigen durchführen, die dies erfordern (NICHT 
STERILISIERTE) 
 
 
 



 
 
Im letzteren Fall empfiehlt Bioner SA, immer eine vorherige Reinigung mit den in der 
Dentalbranche verwendeten Produkten durchzuführen, Ultraschallbäder oder automatische 
Reinigungs- und Desinfektionsmethoden anzuwenden und dann zur Sterilisation überzugehen. 
Vor der Sterilisation müssen die Produkte aus der Originalverpackung in eine andere geeignete 
Verpackung umgefüllt werden. 
Die Sterilisation ist in einem Nassdampfautoklaven bei 121 °C für 15 Minuten oder 134 °C für 
mindestens 3 Minuten gemäß UNE-EN-ISO 17665-1:2007 in Sterilisationsbeuteln oder -boxen 
durchzuführen. 
Verwenden Sie das Produkt nach der Sterilisation nicht mehr, wenn eine Beschädigung der 
Verpackung festgestellt wird. 
Die transepithelialen Abutments sowie alle von Bioner SA hergestellten Zusatzteile dürfen nicht 
wiederverwendet werden, sie sind Einwegprodukte.  
 

7. Warnhinweise  

Prüfen Sie vor dem Gebrauch, dass das Material in einwandfreiem Zustand ist und dass keine 
demontierten Teile vorhanden sind, um ein Ansaugen oder Verschlucken von Teilen oder der 
Gesamtheit der Komponenten zu vermeiden. Darüber hinaus wird dringend empfohlen, die 
Sauberkeit und Desinfektion des Produktes sowie die Sauberkeit und Rückstandsfreiheit im 
Insertionsbereich des Patienten zu überprüfen. 

Der Fachmann, der das jeweilige Produkt verwendet, muss Erfahrung im sicheren und 
sachgemäßen Umgang gemäß der von BIONER SA gelieferten Gebrauchsanweisung haben, wobei 
es in der Verantwortung desselben Fachmannes liegt, dieses Element den Bedürfnissen des 
Patienten entsprechend anzuwenden. 

 
8. Vorsichtsmaßnahmen 

Es ist insbesondere zu beachten, dass jeder Artikel in Kombination mit maßlich kompatiblen 
Elementen verwendet werden muss, die auf dem jeweiligen Produktetikett angegeben sind. 
 

9. Kompatibilität 

Die Artikel der Familie der transepithelialen Abutments von BIONER müssen in Verbindung mit 
kompatiblen Komponenten verwendet werden. Vor dem Einsetzen ist es notwendig, aus dem 
Produktkatalog des Unternehmens die verfügbaren Komponenten zu überprüfen und 
entsprechend auszuwählen. 
Sämtliche Maße gewährleisten die Kompatibilität mit den Komponenten, mit denen jeder 
spezifische Artikel kombiniert wird. Die Kompatibilitätsgarantie jeder Artikelnummer beruht auf 
den Kontrollen des Herstellungsprozesses von BIONER SA. 
 

10. Gültigkeit 

Diese Gebrauchsanweisung entspricht der aktuellen Version der Artikelfamile transepitheliale 
Abutments, welche am Ende des Dokuments angegeben ist.  
 

11. Lagerung 

Die Elemente dieser Familie sollten unter nicht-extremen Umweltbedingungen konserviert und 
gelagert werden, wobei eine längere Sonneneinstrahlung zu vermeiden ist. 
NICHT STERILISIERT 
Symbol ISO 15223 Beschreibung 

 
 Anzeige der Öffnungsrichtung des Blisters 
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STERILISIERT 
Symbol ISO 15223 Beschreibung 
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